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Wounde 1 - Schiirfwunde - vor der Behandlung Wounde 2 - Fasziotomie — vor der Behandlung

£ 3

Beide Wunden waren mit

Essigsiiure getrénkten Bei seiner Aufnahme in die Intensivstation war der Patient

bewusstlos. Er hatte bei einem Betriebsunfall zahlreiche
Verletzungen erlitten. Drei Wochen nach dem

tiiglich gewechselt wurden, Verletzungsvorfall wurde der Patient zur speziellen
Wundversorgung von der "Tissue Viability Nurse"
(Pflegekraft mit Spezialausbildung) weiterbehandelt. In

Woundverbénden, die viermal

behandelt worden, bevor

ACTISORB* SILVER 220 Silber- diesem Stadium wurden eine Schiirfwunde an der linken
Hand des Patienten und eine Fasziotomie am linken
Aktivkohle-Auflage und Unterarm als Grad 3 bzw. Grad 5 auf der Torrance Skala

eingestuft (Grad 1 reversibles Erythem — Grad 5
Infektionsnekrose). Die Torrance Skala wird zur Bewertung
verwendet wurden. von Druckulcera eingesetzt. Diese Wunden wurden jedoch
als ausreichend tief erachtet, um nach dieser Skala
bewertet zu werden.

NU-GEL* Hydrogel mit Alginat

Beide Wunden zeigten klinische Anzeichen fiir eine
Infektion und durch Wundabstriche bei der Aufnahme
wurden Pseudomonas detektiert.

@ Der schlechte Ernéhrungszustand und die Bewusstlosigkeit

W@wq‘%@ﬂww verstarkten die Besorgnis um die Wundheilung des
Patienten.
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Zu Beginn wurde die Pseudomonas-Infektion zwei Wochen
lang unter Verwendung von Essigsdure getrénkter Wundgaze
behandelt, die viermal téglich gewechselt wurde. Daraufhin
erschienen beide Wunden sehr trocken und belegt und fijhlten
sich hart an. Die &ufBeren Wundrénder waren entziindet und
Spuren von Gazefasern befanden sich nach Entfernung des
Verbandes auf der Wunde, die ein giinstiges Medium fiir eine
mogliche Wundinfektion boten. (Wunde 1 & 2 vor der
Behandlung).

Das Behandlungskonzept forderte die Schaffung eines
feuchten Wundmilieus. Unter Beriicksichtigung dieser
Forderung und der Pseudomonas Infektion, entschied man sich
zur Applikation von Hydrogel '"NU-GEL' und Abdeckung mit
einer 'ACTISORB SILVER 220 Silber-Aktivkohle-Auflage. Dieser
Woundverband wurde in dreitdgigem Abstand erneuvert und
neu bewertet, was im Vergleich zur vorhergehenden
Behandlung eine Einsparung an Pflegezeit bedeutete. Der
Patient schien beim Wechseln des Verbandes keine Schmerzen
zu verspiren.

Fir diese Kombination an Wundverbdnden liegen keine in
vitro Daten vor.

Bei der Bewertung nach 5-égiger Behandlung hatte sich die
Wounde gut entwickelt und zeigte ein deutlich verdndertes
Aussehen. Die Verbdnde hatten ein feuchtes Wundmilieu
geschaffen und die Wundbetten waren rot geférbt und ohne
auffélligen Geruch. Bei der Bewertung durchgefihrte
Woundabstriche zeigten keine Anzeichen einer Pseudomonas
Infektion. (Wunde 1 & 2 nach Behandlung).

Nach einwéchiger Behandlung mit ACTISORB SILVER 220
und NU-GEL wurde der Patient auf die orthopédische Station
umgelegt. Die Wundversorgung wurde unverdndert fortgesetzt
und die Wunde heilte weiter aus.

Der ACTISORB SILVER 220 Silber-Aktivkohle-Auflage wurde
ausgewdhlt, um Toxine und Bakterien zu binden, das
Bakterienwachstum im Verband zu hemmen und Geruch und
Sekrete aufzunehmen. NU-GEL wurde mit dem Ziel der
Rehydrierung der Wunde eingesetzt.

Die Wundverbdnde lieBen sich problemlos anlegen und
schienen dem Patienten beim Wechseln keine Schmerzen zu
bereiten. Die Verlangerung der Absténde zwischen dem
Wechseln der Verbénde von viermal tdglich auf einmal jeden
dritten Tag reduzierte die Pflegezeit betréchtlich, wobei auch
der Patient weniger beldstigt wurde.

Das feuchte Wundmilieu, dass durch die Verbénde geschaffen
wurde, optimierte das Heilungspotential.

Fallstudie dokumentiert von Karen Ousey
Departement of Nursing, University of Salford, Grof3britannien.
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Wunde 1 - Schir der Behandlung
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Wounde 2 - Fasziotomie — nach der Behandlung
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Aussehen der Wunde nach
5-tigiger Behandlung mit
ACTISORB SILVER 220 und
NU-GEL. Die Wundverbéande
wurden in dreitéigigem

Abstand gewechselt.
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